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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS

OGGETTO: COLLAUDO MICROSCOPIO BIOLUX NV

In data 22/04/2022 in qualita di assistente tecnico informatico ho effettuato il
collaudo del seguente microscopio:

Marca: BRESSER Modello: BIOLUX NV N°inv: 1076

dopo un attenta analisi il microscopio risulta essere completo di manuali e di
tutti i suoi accessori inclusi nella confezione.

Per il suo coretto e completo funzionamento & stato installato il software
“CamLabl.ite” sul notebook Lenovo n® inv: 935,

Il collaudo si conclude con esito positivo.
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